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법적 고지

특허권
Renishaw 엔코더 시스템 및 유사 제품의 기능들은 다음과 같은 특허 보유 또는 특허 출원 
상태입니다.

CN1260551 EP2350570 JP5659220 JP6074392 DE2390045

DE10296644 JP5480284 KR1701535 KR1851015 EP1469969

GB2395005 KR1630471 US10132657 US20120072169 EP2390045

JP4008356 US8505210 CN102460077 EP01103791 JP5002559

US7499827 CN102388295 EP2438402 US6465773 US8466943

CN102197282 EP2417423 JP5755223 CN1314511 US8987633

이용 약관 및 보증
귀하와 Renishaw가 별도의 서면 계약에 동의하고 서명하지 않는 한, 장비 및/또는 소프트웨어는 
해당 장비 및/또는 소프트웨어와 함께 제공되거나 현지 Renishaw 지사에 요청하여 제공되는 
Renishaw 표준 이용 약관에 따라 판매됩니다.

Renishaw는 장비 및 소프트웨어가 관련 Renishaw 설명서에 정의된 대로 정확하게 설치 
및 사용되는 경우 제한된 기간 동안(표준 이용 약관에 명시된 대로) 장비 및 소프트웨어를 
보증합니다. 보증에 대한 자세한 내용은 이 표준 이용 약관을 참조하십시오.

타사 공급업체로부터 귀하가 구매한 장비 및/또는 소프트웨어에는 해당 장비 및/또는 
소프트웨어와 함께 제공되는 별도의 약관이 적용됩니다. 자세한 사항은 해당 공급업체에 
문의하십시오.

준수성 고지
Renishaw plc는 RESOLUTE™ 엔코더 시스템이 다음 지시문/법률의 필수적인 요구 사항과 기타 
관련 규제를 준수함을 선언합니다.

• EU 지침

준수성 고지 전문은 다음 웹 페이지에서 확인할 수 있습니다: www.renishaw.co.kr/
productcompliance.

본래 용도
RESOLUTE 엔코더 시스템은 위치를 측정하도록 설계되었으며, 모션 제어가 필요한 모든 
분야에서 드라이브 또는 컨트롤러에 정보를 제공합니다. 이 시스템은 Renishaw 문서에 명시된 
대로 그리고 보증서의 표준 이용 약관과 기타 모든 관련 법적 요건에 따라 설치, 작동 및 
유지보수해야 합니다.

추가 정보
RESOLUTE 엔코더 계열에 관한 자세한 정보는 RESOLUTE 데이터 시트에서 확인할 수 있습니다. 
이러한 자료는 당사 웹사이트(www.renishaw.co.kr/resolutedownloads)에서 다운로드하거나 
가까운 Renishaw 영업소에서 구할 수 있습니다.

C

https://www.renishaw.com/en/optical-encoders-compliance-certificates--31881
https://www.renishaw.com/en/optical-encoders-compliance-certificates--31881
https://www.renishaw.co.kr/ko/resolute-downloads--37856
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패키지
제품 패키지는 다음 품목을 포함하고 있으며 재활용이 가능합니다.

패키지 
구성품 재질 ISO 11469 재활용 지침

외부 포장 
박스

판지 해당 없음 재활용 가능

폴리프로필렌 PP 재활용 가능

충전재
저밀도 폴리에틸렌 폼 LDPE 재활용 가능

판지 해당 없음 재활용 가능

백
고밀도 폴리에틸렌 백 HDPE 재활용 가능

금속화 폴리에틸렌 PE 재활용 가능

REACH 규정
고위험성 우려 후보물질(Substances of Very High Concern - SVHC)을 포함하여 제품과 관련된 
규정(EC) No. 1907/2006(“REACH”)의 33(1)항에 따라 요구되는 정보는 www.renishaw.co.kr/
REACH에서 확인하실 수 있습니다.

전기 및 전자 장비의 폐기

Renishaw 제품 및/또는 함께 제공되는 문서에 이 기호가 사용되면 해당 제품의 폐기 시 일반 
가정 쓰레기와 혼합해서는 안 됨을 의미합니다. 재사용 또는 재활용이 가능하도록 WEEE(Waste 
Electrical and Electronic Equipment)에 적합한 수거 장소에 이 제품을 폐기하는 것은 최종 
사용자의 책임입니다. 이 제품을 올바르게 폐기하는 것이 귀중한 자원을 절약하고 환경 오염을 
방지하는 데 도움이 됩니다. 자세한 내용은 현지 폐기물 처리 기관이나 Renishaw 대리점으로 
문의하십시오.

https://www.renishaw.com/en/renishaw-reach-statement--44055
https://www.renishaw.com/en/renishaw-reach-statement--44055
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보관 및 취급

N-헵탄

CH3(CH2)5CH3

프로판-2-올

CH3CHOHCH3

시스템 판독 헤드 및 DRIVE-CLiQ 인터페이스

아세톤

CH3COCH3

변성 알코올

염화 용제

스케일만

염화 용제

아세톤

CH3COCH3

변성 알코올

최소 굴곡 반경
RELA30 - 구부리지 마십시오 

RSLA30 - 250 mm

주: 접착 테이프가 굴곡 범위를 
벗어났는지 확인합니다.
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습도
95% 상대 습도(비응축), IEC 60068-2-78 기준

온도

보관 시
표준 판독 헤드, DRIVE-CLiQ 인터페이스,  
RELA30/RSLA30 스케일

−20 °C ~ +80 °C

UHV 판독 헤드 0 °C ~ +80 °C

베이크아웃 +120°C

작동 시
표준 판독 헤드 및 RELA30/RSLA30 스케일 0 °C ~ +80 °C

UHV 판독 헤드 0 °C ~ +75 °C

DRIVE-CLiQ 인터페이스 0 °C ~ +55 °C

판독 헤드 및 DRIVE-CLiQ 인터페이스판독 헤드

판독 헤드 및 DRIVE-CLiQ 인터페이스
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RESOLUTE 판독 헤드 설치 도면 - 표준 케이블 콘센트
치수 및 공차(mm)

 

 

 

(편요각 공차 ±0.5°)
설치 LED0.31

스케일 및 옵틱 센터라인

6 1

36

18

12 14 장착구 2개(양쪽에 하나씩 M3 
관통, 카운터보어, 깊이 3) 2

0.31

R > 20 동적 굴곡 반경 3 
R > 10 적 굴곡 반경

(피치 공차 ±0.5°)

Ø4.7 ±0.2  4

옵틱 센터라인

17.2

오프셋 0.8 ±1

16.5

(롤 공차 ±0.5°)
0.05

설치 높이 0.8 ±0.15

최소 6.5

7.8

3

6.4

1.5(클립/클램프 장착) RSLA30  
1.6(클립/클램프 장착) RELA30  

1.7(접착식 장착) RSLA30  
1.8(접착식 장착) RELA30

1 장착 면의 범위.
2 권장하는 나사맞춤 길이는 최소 5 mm(카운터보어 포함 8 mm)이고, 권장하는 조임 토크는 0.5 Nm ~ 0.7 Nm 범위입니다.
3 UHV 케이블에는 동적 굴곡 반경을 적용할 수 없습니다.
4 UHV 케이블 직경은 2.7 mm입니다. 

10 1
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RESOLUTE 판독 헤드 설치 도면 - 측면 케이블 콘센트
치수 및 공차(mm)

1 장착 면의 범위
2 권장하는 나사맞춤 길이는 최소 5 mm(카운터보어 포함 8 mm)이고, 권장하는 조임 토크는 0.5 Nm ~ 0.7 Nm 범위입니다.

스케일 및 옵틱 센터라인

16.5

(롤 공차 ±0.5°)
0.05

36

18

0.31
(피치 공차 ±0.5°)

옵틱 센터라인

설치 높이 0.8 ±0.15

5.9

7.5

1214
장착구 2개 M3 x 9 깊이(카운터보어 3 깊이) 2

0.31
(편요각 공차 ±0.5°)

설치 LED

R > 20 동적 굴곡 반경  
R >10 정적 굴곡 반경

Ø
4.7 ±0.2 

최소 6.5

1.5(클립/글팸프 장착) RSLA30  
1.6(클립/글팸프 장착) RELA30  

1.7(접착식 장착) RSLA30  
1.8(접착식 장착) RELA30

3

오프셋 0.8 ±1

6 1

10 1

17.2
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옵틱 센터라인

12 
10

RGG-2, 2-부품 에폭시, 보통 사용자가 선택한 
스케일 데이텀의 위치와 일치하는 곳에 지정

접착식 양면 테이프 2

A-9766-0680

스케일 길이(L)

5 5

측정 길이(ML) = (L − 10)

0.05 / 50
0.5

F

F = 모션 축최대 350 간격의 정렬 맞춤 핀 1

헤드를 이동하면 카운트 방향이 증가합니다

데이텀 엣지

접착식 고정 클램프

Ra 3.2

14.9 ±0.2

RELA30/RSLA30 스케일 설치 도면 – 접착식 장착
치수 및 공차(mm)

주: 

• 부착형 마운트 스케일은 설치 후 재사용하면 안 됩니다

• RELA30표시. 설치 방법은 동일하지만 RSLA30 스케일에는 챔퍼가 없습니다.

1 스케일을 수직으로 장착하려면 데이텀 엣지를 지지하도록 맞춤 핀의 위치를 지정합니다.
2 접착식 양면 테이프가 전체 길이 스케일에 맞게 제공됩니다.

주: 판독 헤드를 다른 방향으로 장착할 수 있습니다. 엔코더 
카운트 방향은 스케일 방향에 따라서만 달라집니다.



11www.renishaw.co.kr

RELA30/RSLA30 스케일 접착식 장착에 필요한 장비

필요한 품목:
• RELA30 또는 RSLA30 스파 스케일(10페이지의 ‘RELA30/RSLA30 스케일 설치 도면 – 접착식 장착’  참조)

• RGG-2 2파트 에폭시 접착제(A-9531-0342)

• 보푸라기가 일지 않는 천

• 적절한 세척 용제(6페이지의 ‘보관 및 취급’ 참조)

• 연필 또는 기타 적절한 마커

• 가위

선택적 품목:
• Renishaw 스케일 와이프(A-9523-4040)
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RELA30/RSLA30 스케일 접착식 장착
1. 보풀이 일지 않는 천으로 모재를 깨끗하게 청소하고 그리스를 제거한 다음 승인된 용제로 
스케일 밑면을 청소합니다(6페이지의 ‘보관 및 취급’ 참조).

2. 접착 테이프의 에폭시 도포면을 표시하고 그에 맞춰 테이프를 잘라냅니다. 

3. 접착 테이프의 한쪽 면에서 이면지를 떼어내고 스케일 밑면에 부착합니다.

4. 스케일 뒷면에 에폭시를 충분히 혼합해 도포한 후 남은 이면지를 제거합니다.
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과도하게 사용된 
에폭시를 제거합니다

또는

마운팅 기준면

7. 24시간 동안 에폭시를 완전히 굳힌 다음, Renishaw 스케일 청소 와이프나 보풀이 일지 않는 
깨끗하고 건조한 천으로 스케일을 닦아냅니다.

지지 기준핀

6.5. 기준핀 또는 기준면에 대고 스케일을 놓은 후 회전하면서 모재로 내려줍니다. 손가락으로 세게 
누릅니다.
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RELA30/RSLA30 스케일 설치 도면 – 클립/클램프 장착
치수 및 공차(mm)

A-9765-0680

클립/데이텀 클램프 장착

23 ±0.25 16.5

19.5

1.8(클립 높이)  
1.9(클램프 높이)

특수한 M3 로우 프로파일 나사와 1.5 mm 육각 소켓 
(A-9584-2047 25 개 한 팩)

모든 장착구의 직경 3.2 mm카운터 보어,  
깊이 1 mm ~ 1.5 mm, 

전체 나사 최소 깊이6 mm.

스케일 길이(L)

24
장착 클램프

20 
12

21

13

31

데이텀 클램프

14.9 ±0.2

7.45

0.05 / 50
0.5

F

F = 모션 축

20 
12

스케일 센터라인

150 
75

150 
75

150 
75

150 
75

데이텀 엣지

카운트 방향 증가

주:

• 길이가 190 mm 이하인 경우 양쪽 끝만이 아니라 가운데에도 
스케일이 고정됩니다.

• 판독 헤드/장착 브래킷과 클립/데이텀 클램프 사이 간격이 충분히 
유지되도록 주의해야 합니다.

• 특수한 로우 프로파일 나사만 사용해야 합니다. 나사는 모든 클립/
데이텀 클램프과 함께 제공되며 필요한 경우 예비 부품이 제공될  
수 있습니다.

• 측정 길이(ML) = (L − 10).

• RSLA30표시. 설치 방법은 동일하지만RELA30스케일 한쪽 종단에 
챔퍼가 있습니다.
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RELA30/RSLA30 스케일 클립 및 클램프 장착에 필요한 장비

필요한 품목:
• RELA30 또는 RSLA30 스파 스케일(14페이지의 ‘RELA30/RSLA30 스케일 설치 도면 – 클립/클램프 장착’  참조)

• 나사와 함께 클립 한 쌍이 포함된 클립 세트(A-9584-2049)

• 클립 세트(A-9584-2050) 내용물:

•  나사와 클램프

•  클립 세팅 심(M-9584-0928)

•  1.5 mm 육각 렌치

• 보푸라기가 일지 않는 천

• 적절한 세척 용제(6페이지의 ‘보관 및 취급’ 참조)

• 다이얼 테스트 표시기(DTI)

선택적 품목:
• Renishaw 스케일 와이프(A-9523-4040)

• 임시 브리지 클램프(A-9584-2112) 

• 추가 로우 프로파일 나사(A-9584-2047) 25개 팩 
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토크 0.5 Nm

1. 보풀이 일지 않는 천으로 모재를 깨끗하게 청소하고 그리스를 제거한 다음승인된 용제로 
스케일 밑면을 청소합니다(6페이지의 ‘보관 및 취급’ 참조).

2. 스케일의 한쪽 면에 클립을 끼우고 설치 도면에 명시된 사양에 따라 정렬합니다 
(14페이지의 ‘RELA30/RSLA30 스케일 설치 도면 – 클립/클램프 장착’ 참조)

주:

• 클립과 함께 제공된 특수한 로우 프로파일 나사만 사용해야 합니다.

• 추가 나사는 Renishaw에서 구입할 수 있습니다.

• 수직 표면에 스케일을 마운팅할 때는 클립 장착 전에 스케일을 지지하는 임시 브리지 
클램프를 사용할 수 있습니다.

클립 및 클램프 장착 RELA30/RSLA30 스케일 설치
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토크 0.5 Nm

3. 클립 세팅 심(클램프 세트와 함께 제공)을 사용하여 
나머지 클립을 끼웁니다.

4. 스케일에 데이텀 클램프를 대고 제공된 특수한 M3 로우 프로파일 나사를 사용하여 고정시킵니다.

5. Renishaw 스케일 세정제 또는 보풀이 일지 않는 깨끗하고 마른 천을 사용하여 스케일을 닦습니다. 
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장착 브래킷
브래킷은 장착 면이 평평해야 하며 설치 공차를 준수하고 판독 헤드 설치 높이로 조정이 가능해야 
하며, 작동 과정에서 판독 헤드의 편향이나 진동을 방지할 만큼 충분히 견고해야 합니다.

판독 헤드 셋업
스케일, 판독 헤드 옵틱 윈도우 및 장착 면이 청결하며 이물질이 없는지 확인합니다. 

주: 판독 헤드와 스케일을 청소할 때 세정제를 약간 뿌리기만 하고, 세정제에 담그지는 마십시오.

설치 높이를 설정하려면, 설치 과정에서 파란색 스페이서의 관통부분을 판독 헤드 옵틱 중심부 
아래에 놓아서 LED가 정상적으로 작동할 수 있도록 합니다. 전체 축의 구동범위에서 신호 세기를 
극대화하도록 판독 헤드를 조정하여 녹색 또는 파란색 LED가 작동하도록 합니다.

주: 

• 셋업 LED가 깜박이면 스케일 판독 오류입니다. 깜박임 상태는 일부 직렬 프로토콜에 
한정됩니다. 재설정하려면 전원 공급을 차단하십시오.

• 설치와 캘리브레이션에 도움이 되는 선택적 고급 진단 도구 ADTa-100 1 (A-6525-0100) 및 
ADT View 소프트웨어 2 를 사용할 수 있습니다. ADTa-100 및 ADT View 소프트웨어는  
표시가 보이는 RESOLUTE 판독 헤드하고만 호환됩니다. 다른 판독 헤드 호환성에 대해서는 
가까운 Renishaw 지사로 문의하십시오.

1 자세한 내용은 고급 진단 도구 및 ADT View 소프트웨어 사용자 안내서(Renishaw 품목 번호 M-6195-9413)
를 참조하십시오.

2 소프트웨어는 www.renishaw.co.kr/adt에서 무료로 다운로드할 수 있습니다.
3 LED는 해당 메시지가 다시 구성되었는지 여부에 관계 없이 활성화됩니다.
4 구성 요소 인식이 p0144=1을 통해 활성화된 경우 LED 상태에 따라 색상이 달라집니다.

편요각 0° 
±0.5°

피치 
0° ±0.5°롤 0° ±0.5°

설치 높이 0.8 
±0.15 mm

RESOLUTE 판독 헤드 및 DRIVE-CLiQ 인터페이스 상태 LED

파란색 녹색 주황색 빨간색

DRIVE-CLiQ 인터페이스 RDY LED 기능

색상 상태 설명
- 끄기 전원 공급 장치가 없거나 허용되는 공차 범위를 

벗어났습니다

녹색 연속으로 켜짐 구성 요소가 작동 준비가 되었으며 주기적인 DRIVE-CLiQ 
통신이 이루어지고 있습니다

주황색 연속으로 켜짐 DRIVE-CLiQ 통신 설정 중입니다

빨간색 연속으로 켜짐 이 구성 요소에 하나 이상의 결함이 존재합니다 3

녹색/오렌지색 
또는 빨간색/
오렌지색

깜박임 LED를 통한 구성 요소 인식이 활성화되었습니다(p0144) 4

RESOLUTE 판독 헤드 장착 및 정렬

0.8 mm 파란색 스페이서

https://www.renishaw.co.kr/ko/advanced-diagnostic-tool--38358
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RESOLUTE 판독 헤드 및 DRIVE-CLiQ 인터페이스 상태 LED

파란색 녹색 주황색 빨간색

RESOLUTE 판독 헤드 신호

BiSS-C 직렬 통신

기능 신호 1 케이블 색상
핀

9핀 D형 (A) LEMO (L) M12 (S) 13핀 JST (F)

전원 5 V 갈색 4, 5 11 2 9

0 V
흰색

8, 9 8, 12 5, 8 5, 7
녹색

직렬 통신 MA+ 보라색 2 2 3 11

MA− 노란색 3 1 4 13

SLO+ 회색 6 3 7 1

SLO− 분홍색 7 4 6 3

차폐 단일 차폐 차폐 케이스 케이스 케이스 외부

이중 내부 내부 쉴드 1 10 1 외부

외부 외부 쉴드 케이스 케이스 케이스 외부

FANUC 직렬 통신

기능 신호 케이블 색상
핀

9핀 D형 (A) LEMO (L) 20핀 (H) 13핀 JST (F)

전원 5 V 갈색 4, 5 11 9, 20 9

0 V
흰색

8, 9 8, 12 12, 14 5, 7
녹색

직렬 통신 REQ 보라색 2 2 5 11

*REQ 노란색 3 1 6 13

SD 회색 6 3 1 1

*SD 분홍색 7 4 2 3

차폐 단일 차폐 차폐 케이스 케이스 외부, 16 외부

이중 내부 내부 쉴드 1 10 16 외부

외부 외부 쉴드 케이스 케이스 외부 외부

1 자세한 내용은 RESOLUTE 엔코더용 BiSS C-모드(단방향) 데이터 시트
(Renishaw 품목 번호 L-9709-9005)를 참조하십시오.

주: RESOLD BiSS UHV 판독 헤드의 경우 13핀 JST(F) 옵션만 
사용할 수 있습니다.
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Mitsubishi 직렬 통신

기능 신호 케이블 색상

핀

9핀 D형 (A)
10핀 

Mitsubishi 
(P)

15핀 D형 (N) LEMO (L) 13핀 JST (F)

전원 5 V 갈색 4, 5 1 7, 8 11 9

0 V
흰색

8, 9 2 2, 9 8, 12 5, 7
녹색

직렬 통신 MR 보라색 2 3 10 2 11

MRR 노란색 3 4 1 1 13

MD 1 회색 6 7 11 3 1

MDR 1 분홍색 7 8 3 4 3

차폐 단일 차폐 차폐 케이스 케이스 케이스 케이스 외부

이중 내부 내부 쉴드 1
해당 없음

15 10 외부

외부 외부 쉴드 케이스 케이스 케이스 외부

Panasonic/Omron 직렬 통신

기능 신호 케이블 색상
핀

9핀 D형 (A) LEMO (L) M12 (S) 13핀 JST (F)

전원 5 V 갈색 4, 5 11 2 9

0 V
흰색

8, 9 8, 12 5, 8 5, 7
녹색

직렬 통신 PS 보라색 2 2 3 11

PS 노란색 3 1 4 13

차폐 단일 차폐 차폐 케이스 케이스 케이스 외부

이중 내부 내부 쉴드 1 10 1 외부

외부 외부 쉴드 케이스 케이스 케이스 외부

내부적 사용 연결하지 
말 것

회색 6 3 7 1

분홍색 7 4 6 3

1 2 와이어 RESOLUTE Mitsubishi 판독 헤드의 경우 MD 및 MDR을 
연결하지 마십시오.

주: RESOLD Panasonic UHV 판독 헤드의 경우 13핀 JST(F) 옵션만 
사용할 수 있습니다.
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Siemens DRIVE-CLiQ 인터페이스

DRIVE-CLiQ 판독 헤드 출력

기능 신호 케이블 색상
핀

M12 (S) 13핀 JST (F)

전원 5 V 갈색 2 9

0 V
흰색

5, 8 5, 7
녹색

직렬 통신 A+ 보라색 3 11

A− 노란색 4 13

차폐 단일 차폐 차폐 케이스 외부

이중 내부 내부 쉴드 1 외부

외부 외부 쉴드 케이스 외부

내부적 사용 연결하지 
말 것

회색 7 1

분홍색 6 3

Yaskawa 직렬 통신

기능 신호 케이블 색상
핀

9핀 D형 (A) LEMO (L) M12 (S) 13핀 JST (F)

전원 5 V 갈색 4, 5 11 2 9

0 V
흰색

8, 9 8, 12 5, 8 5, 7
녹색

직렬 통신 S 보라색 2 2 3 11

S 노란색 3 1 4 13

차폐 차폐 차폐 케이스 케이스 케이스 외부

내부적 사용 연결하지 
말 것

회색 6 3 7 1

분홍색 7 4 6 3

DRIVE-CLiQ 인터페이스 출력

기능 신호
핀

M12

전원 24 V 1

0 V 5

DRIVE-CLiQ 통신 RX+ 3

RX− 4

TX+ 7

TX− 6

차폐 차폐 케이스
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RESOLUTE 판독 헤드 종단 옵션

9핀 D형 커넥터(종단 코드 A)
선택 품목인 고급 진단 도구 ADTa-100에 직접 연결 ADTa-100 1

(ADT 호환형 판독 헤드만)

52 16

31

1

2

3
4

56
7

8

9

10

11
12

13

14

45

최대 6.5

10

48.3 14.5

1 1321

4.4

3.1

LEMO 인라인 커넥터(종단 코드 L)

M12 (밀봉) 커넥터(종단 코드 S)

13핀 플라잉 리드 2 (종단 코드 F)  
(단일 쉴드 케이블로 표시)

1 자세한 내용은 고급 진단 도구 및 ADT View 소프트웨어 사용자 안내서(Renishaw 품목 번호 M-6195-9413)를 참조하십시오.
2 JST 품목 번호: 13ZR-3H-P

M16 × 1.0

M12 × 1.0

외부 쉴드  
(기계 접지에 연결)
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20핀 FANUC 커넥터(종단 코드 H)

20 11
10 1

37 11.4

3021

15핀 D형 Mitsubishi 커넥터(종단 코드 N)

1

9

8

15

52 16

40

10핀 Mitsubishi 커넥터(종단 코드 P) 

40 11

22.722.4

1

2

9

10

외부 쉴드  
(기계 접지에 연결)
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1 최대 조임 토크는 4 Nm입니다.

Ø5.5 관통 장착구 2개

20

DRIVE-CLiQ 연결용 M12 8핀(볼트형) 1  
(전원 공급 장치 포함)

판독 헤드 연결용 M12 8핀(너트형)  1

LED 표시기

827

31
26

43

96

14.6

19.25

12.3

57.5

10

6

인터페이스 부품 번호 호환 가능한 판독 헤드

A-9777-0575
RLxxDA

RLxxDS

A-9796-0575
RLxxDB

RLxxDR

Siemens DRIVE-CLiQ 인터페이스 도면 – 단일 판독 헤드 입력
치수 및 공차(mm)
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전기 연결

접지 및 쉴드 1  

단일 쉴드 케이블 2

고객 수신부

연장 케이블

차폐

직렬 통신 신호

0 V

5 V
판독 헤드 커넥터 중요:

• 쉴드는 기계 접지(필드 그라운드)에 연결해야 합니다.

• 커넥터를 개조 또는 교체한 경우, 고객이 0 V 코어(흰색과 녹색)가 0 V에 
연결되었는지 확인해야 합니다.

고객 수신부

연장 케이블

외부 쉴드

직렬 통신 신호

0 V

5 V
판독 헤드 커넥터내부 쉴드

이중 쉴드 케이블2  

중요:

• 외부 쉴드는 기계 접지(필드 그라운드)에 연결해야 합니다. 내부 쉴드는 소비자용 
전자 제품에서 0 V에만 연결해야 합니다. 내부 쉴드와 외부 쉴드가 서로 
절연되었는지 주의 깊게 확인하십시오.

• 커넥터를 개조 또는 교체한 경우, 고객이 0 V 코어(흰색과 녹색)가 0 V에 
연결되었는지 확인해야 합니다.

1 RESOLUTE BiSS, FANUC, Mitsubishi, Panasonic/Omron, Yaskawa 판독 헤드만 해당됩니다. RESOLUTE Siemens DRIVE-CLiQ 시스템의 경우, 26페이지의 접지 및 쉴드 작업에 관한 설명을 참조하십시오.
2 RESOLUTE Yaskawa 판독 헤드는 단일 쉴드 케이블입니다 
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접지 및 쉴드 – RESOLUTE Siemens DRIVE-CLiQ 시스템만 해당

단일 쉴드 케이블

Siemens 
DRIVE-CLiQ 

연결

DRIVE-CLiQ 인터페이스 DRIVE-CLiQ 케이블

판독 헤드

차폐

중요: 이중 쉴드 판독 헤드 케이블을 다시 종단할 때는 내부 쉴드와 외부 
쉴드가 서로 절연되었는지 주의 깊게 확인하십시오. 내부 쉴드와 외부 
쉴드가 서로 연결되면 0 V 와 접지 사이에서 단락이 발생하여 전기 노이즈 
문제를 유발할 수 있습니다.

Siemens 
DRIVE-CLiQ 

연결

DRIVE-CLiQ 인터페이스 DRIVE-CLiQ 케이블

판독 헤드

외부 쉴드

내부 쉴드

이중 쉴드 케이블
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일반 사양
전원 공급 장치 1 5V ±10% 최대 1.25 W(250 mA @ 5 V)

(DRIVE-CLiQ 시스템) 2 24 V 최대 3.05 W(엔코더: 1.25 W + 인터페이스: 1.8 W). 24 V 전원은 DRIVE-CLiQ 네트워크에 의해 공급됩니다

리플 최대 200 mVpp(최대 주파수 500 kHz 조건)

방진방수 등급 (판독 헤드 - 표준) IP64

(판독 헤드 - UHV) IP30

(DRIVE-CLiQ 인터페이스) IP67

가속도 (판독 헤드) 작동 시 500 m/s2, 3 축

충격 (판독 헤드 및 인터페이스) 비작동 시 1000 m/s2, 6 ms, ½ 정현파, 3축

판독 헤드 기준의 최대 스케일 가속도 3 2000 m/s2

진동 (판독 헤드 - 표준) 작동 시 300 m/s2, 55 Hz ~ 2000 Hz, 3 축

(판독 헤드 - UHV) 작동 시 100 m/s2, 55 Hz ~ 2000 Hz, 3 축

(DRIVE-CLiQ 인터페이스) 작동 시 100 m/s2, 55 Hz ~ 2000 Hz, 3 축

질량 (판독 헤드 - 표준) 18 g

(판독 헤드 - UHV) 19 g

(케이블 - 표준) 32 g/m

(케이블 - 표준) 19 g/m

(DRIVE-CLiQ 인터페이스) 218 g

판독 헤드 케이블 (표준형) 7 코어, 주석 도금 연동선, 28 AWG

외경 4.7 ±0.2 mm

단일 쉴드: 40 × 106 사이클 이상의 수명(20 mm 굴곡 반경 조건)

이중 쉴드: 20 × 106 사이클 이상의 수명(20 mm 굴곡 반경 조건)

UL 승인 부품 

(UHV) 은 코팅 구리 편조 단일 스크린 FEP 코어 절연 (주석 도금 구리 와이어 위)

최대 판독 헤드 케이블 길이 10 m (컨트롤러 또는 DRIVE-CLiQ 인터페이스까지 거리)

(Siemens DRIVE-CLiQ 사양에서 DRIVE-CLiQ 인터페이스로부터 컨트롤러까지 최대 케이블 길이를 참조하십시오)

경고: RESOLUTE 엔코더 시스템은 해당 EMC 표준에 따라 설계되었지만 EMC 준수를 위해 올바로 통합해야 합니다. 노이즈 차폐 장치에 주의를 기울여야 합니다.

1 전류 소비량 수치는 종단된 RESOLUTE 시스템을 나타냅니다. Renishaw 엔코더 시스템은 표준 IEC 60950-1의 SELV에 대한 요구 조건을 준수하는 5 Vdc 공급 장치에서 공급하는 전력으로 구동해야 합니다.
2 Renishaw 엔코더 시스템은 표준 IEC 60950-1의 SELV에 대한 요구 조건을 준수하는 24 Vdc 공급 장치에서 공급하는 전력으로 구동해야 합니다.
3 가장 느린 통신 클럭 속도에 맞는 가장 낮은 수치입니다. 더 빠른 클럭 속도에 대해 판독 헤드에 대한 최대 스케일 가속도가 더 높아질 수 있습니다. 자세한 사항은 가까운 Renishaw 지사로 문의하십시오.



28 RESOLUTE™ RSLA30/RELA30 고정밀 앱솔루트 리니어 엔코더 시스템

RELA30 스파 스케일 사양
크기(H x W) 1.6 mm × 14.9 mm

피치 30 μm

정확도(20 °C 조건) 1 m 미만 길이에 대해 ±1 µm 보증

1 m ~ 1.5 m 미만 길이에 대해 ±1 µm/m

국제 표준을 따른 캘리브레이션

재질 ZeroMet™ 고안정성, 저팽창 니켈-이온 합금

질량 184 g/m

열 팽창 계수(20°C 조건) 0.75 ±0.35 µm/m/°C

설치 에폭시 데이텀 점 및 접착식 테이프(공칭 두께 0.2 mm) 또는 기계식 데이텀 클램프와 장착 클립

주문가능한 최대 길이
최대 스케일 길이는 판독 헤드 분해능과 시리얼 데이터의 위치 비트 수로 계산합니다. 미세 분해능과 짧은 데이터 길이를 가지는 RESOLUTE 판독 헤드는 최대 스케일 길이가 제한됩니다. 반대로 미세하지 
않은 분해능 과 긴 데이터 길이에서는 사용할 수 있는 스케일 길이가 연장됩니다.

직렬 프로토콜 프로토콜 단어 길이
최대 스케일 길이(m)

분해능
1 nm 5 nm 50 nm 100 nm

BiSS 26비트 0.067 0.336 3.355 -

32비트 1.5 1.5 1.5 -

36비트 1.5 1.5 1.5 -

FANUC 37비트 1.5 - 1.5 -

Mitsubishi 40비트 1.5 - 1.5 -

Panasonic 48비트 1.5 - 1.5 1.5

Siemens DRIVE-CLiQ 28비트 - - 1.5 -

34비트 1.5 - - -

Yaskawa 36비트 1.5 - 1.5 -
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RSLA30 스파 스케일 사양
크기(H x W) 1.5 mm × 14.9 mm

피치 30 μm

정확도(20 °C 조건) 1 m 미만 길이에 대해 ±1.5 µm/m

1 m ~ 2 m 미만 길이에 대해 ±2.25 µm/m

2 m ~ 3 m 미만 길이에 대해 ±3 µm/m

3 m ~ 5 m 미만 길이에 대해 ±4 µm/m

(기울기 및 선형성 포함)

국제 표준을 따른 캘리브레이션

재질 경화 마르틴사이트계 스테인리스 강철

질량 172 g/m

열 팽창 계수(20°C 조건) 10.1 ±0.2 µm/m/°C

설치 에폭시 데이텀 점 및 접착식 테이프(공칭 두께 0.2 mm) 또는 기계식 데이텀 클램프와 장착 클립

주문가능한 최대 길이
최대 스케일 길이는 판독 헤드 분해능과 시리얼 데이터의 위치 비트 수로 계산합니다. 미세 분해능과 짧은 데이터 길이를 가지는 RESOLUTE 판독 헤드는 최대 스케일 길이가 제한됩니다. 반대로 미세하지 
않은 분해능 과 긴 데이터 길이에서는 사용할 수 있는 스케일 길이가 연장됩니다.

직렬 프로토콜 프로토콜 단어 길이
최대 스케일 길이(m)

분해능
1 nm 5 nm 50 nm 100 nm

BiSS 26비트 0.067 0.336 3.355 -

32비트 4.295 5 5 -

36비트 5 5 5 -

FANUC 37비트 5 - 5 -

Mitsubishi 40비트 2.1 - 5 -

Panasonic 48비트 5 - 5 5

Siemens DRIVE-CLiQ 28비트 - - 5 -

34비트 5 - - -

Yaskawa 36비트 1.8 - 5 -
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